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SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UKAS
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a ALY,
001

DYREKTOR NACZELNY 599-15.00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH 599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS, EKONOMICZNO - FINANSOWYCH 599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH 599-15-30
GLOWNY KSIEGOWY 599.22.20
CENTRALA 599-10-00 FAX 599-15-02

Warszawa, 11.01.2017 r.

Dotyczy. postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawe elektrod igtowych koncentrycznych wraz z akcesoriami
Postepowanie znak DZP/270/181/16

W zwigzku z wplynigciem pytan do SIWZ dotyczacych w/w postepowania Zamawiajgcy udziela
nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1

Pkt. &:

Czy Zamawiajgcy dopusci elekirode uziemiajgcg opaskowg velcro o diugosci 18,5 ¢m,
z odigczanym przewodem o diugosci 160 com, wtyk TP 1,5 mm, niesterylng, wielorazows,
1op =1szt?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza takg moziiwose.

Pytanie 2

Pkt. 7:

Czy Zamawiajgcy ma na mysli elekirody samoprzylepne jednorazowe, powierzchniowe, obszar
rejestracji 4 x 7 mm, wraz z kablem 8 cm, niesteryine, 1 op. = 50 szt.?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie 3

Pkt. 9

Czy Zamawiajacy dopusci kabel ekranowany do koncentrycznych jednorazowych elekirod iglowych,
dugos¢ 15 m - niezbedny do elektred 2z poz. 1, 2, 3, niesterylny, wielorazowy,
top. =1szt?

Odpowiedz:

Zamawigjacy dopuszcza takg mozliwosé.

Pytanie 4

Pkt. 10:

Cry 7amawiajacy dopusci kabel ekranowany do koncentrycznych jednorazowych elektrod iglowych,
diugos¢ 1,5 m - niezbgdny do elektrod z poz. 1, 2, 3, niesterylny, wielorazowy
1op. =1szt.?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza takg mozliwose,



Pytanie 5

Pt 12:

Czy Zamawiajacy dopusci elektrody do odbioru pojedynczego widkna migsniowego, dlugosé 25 mm,
27G, niesterylne, wielorazowe, 1 op. = 1 sz2t.?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza takg mozliwose.

Pytanie 6
Pkt. 12
Zamawiajacy w pozycji 12 opisat produkt jako: ,Elektrody do odbioru wickna miesniowego, dt. 40 mm,

263G, sterylne, wielorazowe.”
Elektrody iglowe wielorazowe nalezy sterylizowad przed kazdym uzyciem i sg one sprzedawane

jedynie jako niesterylne.
Czy Zamawiajgcy dopusci elektrody do odbioru widkna migéniowego, dh. 40 mm, 26G, niesterylne,

wielorazowe?
Qdpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza takg mozliwose.

UWAGA! Zamawiajgcy wyraza zgode na modyfikacie Formularza Cenowego wiw zakresie.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do podania w Formularzu Cenowym opisu przedmiotu
Zamowienia zgodnie z zaoferowanym asortymentem.

W zwigzku z udzielong odpowiedzig, na podstawie art.38 ust4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z péZn. zm.) Zamawiajacy modyfikuje tresc¢
Specyfikacji Istofnych Warunkow Zamowienia.

Z powazgniem
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Dziaty Zamowted/Publicznych
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