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Warszawa, dn. 07.04.2017r.

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na:

dostawe specjalistycznego drobnego sprzetu medycznego — 13 pakiétéw
Znak sprawy: DZP.262.21.2017

W zwigzku z wplynieciem pytan dotyczacych SIWZ wyzej powolanego postepowania Zamawiajgcy udziela
nastepujacych odpowiedzi: o

Pytanie 1

dotyczy pakietu 11

Czy Zamawiajgcy dopusci wycene za opakowanie a'100 szt.?
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 :
W zwigzku ze zmiang podstaw wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego (...} stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz §4 ust 1 Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju w sprawie protokolu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zwracamy sie z
proshg o przekazanie danych figurujgcych w pkt. 4 protokotu tj. danych detyczgcych osdb wykonujgeych
czynnosci w posiepowaniu o udzielenie zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ nie przewiduje wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 24 ust.5 pkt 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Pytanie 3

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie staplerow posiadajgcych zszywki o Srednicy 0,6mm - rozmiar
7,2mm x 4,9mm lub ¢ srednicy 0,5mm — rozmiar 5,9mm x 3,8mm?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie estraktoréw jednorazowego uzytku — zaoferowanie 3100 sztuk do
kazdedo staplera — 1 sztuka ekstraktora?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 8

Czy Zamawiajgcy dopusci kanke Yankauer z dodatkowag rgczka, o srednicy otworu-ssacego 3,8mm (12F),
jak na po nizszym zdjeciu, speiniajgcg pozostate wymagania SIWZ ? '



Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 11

Czy Zamawiajacy dopusci pokrowce na obuwie foliowe o diugosci 41cm?
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet 6

Czy Zamawiajgcy w pakiecie 6 w poz. 1 dopusci do zacoferowania klipsy tytanowe mate o wymiarach przed
zamknieciem 2,5 i 3,0 mm po zamknieciu, pakowane w magazynki po 8 klipséw w magazynku i 36
magazynkow w opakowaniu, posiadajace wewnetrzne i zewnetrzne rowkowanie zabezpieczajgce przed
Zsunigciem sie z naczynia i wysunigciem z klipsownicy?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet 7

Czy Zamawiajgcy w pakiecie 7 w poz. 1 dopusci do zaoferowania klipsy tytanowe $rednie o wymiarach
przed zamknigciem 3,0 mm i 5,0 mm po zamknigciu, pakowane w magazynki po 6 klipséw w magazynku i
36 magazynkéw w opakowaniu, posiadajgce wewnetrzne i zewnetrzne rowkowanie zabezpieczajgce przed
zsunieciem sie z naczynia i wysunieciem z klipsownicy?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet 8

Czy Zamawiajgcy w pakiecie 9 w poz. 1 dopusci do zaoferowania klipsownice wielokrotnego uzytku
przeznaczong do zabiegdw endoskopowych, kompatybilng z klipsami tytanowymi, $rednimi i diugosc
ramienia 33 cm i $rednice 10 mm?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Pakiet 2

Czy Zamawiajgcy, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopusci do postepowania (pod warunkiem
doposazenia na czas umowy w kompatybilne kanistry i mocowniki), réwnowazny system do odsysania,
firmy Vacsax, (producent brytyjski}?

Oferowany system jest najnowoczesniejszy na rynku ze wzgledu na opatentowang, antybakteryjng
technologie produkcji wktaddw | pojemnikow, zapewniajgcg, ze drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz
gronkowca s3 unicestwiane i nie namnazajg sie w ciggu 24h {(co jest potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje sie tym, ze wkiady posiadajg w pokrywie dwa krocce
(pacjent, proznia), o roznej $rednicy, co zapobiega mylnemu podigczeniu drenow. Kréciec pacjenta jest
gladki, (ér. zew. 8,5 mm i rozszerza si¢) dostosowany jest do drendw o réznej Srednicy; nie jest obrotowy,
poniewaz obrotowy jest caly wkiad, w tym sensie, ze mozna go umiesci¢ w kanistrze w dowolnej pozycji i
tym samym skierowac krociec w strone pacjenta. Opcjonalnie, do wyboru Zamawiajgcego, oferujemy
wariant wkiadu o poj. 2000 mli do odsysania ortopedycznego (krociec o ér. zew. 12 mm), jak rowniez
wariant do {gczenia szeregowego wkladow 2000 mi. Wymiana wkiadéw po odigczeniu ssania - jest
czynnoscig nieskomplikowang i przebiega sprawnie, poniewaz pokrywy wkiadu nie trzeba dociska¢ do
kanistra. PowyzZej opisany system charakteryzuje sie prostotg obsiugi jak i bezpieczenstwem uzytkowania.
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 11

Pakief 3

Czy Zamawigjgcy dopuséci kanistry bez zadnych przylaczen, kompatybilne z wyzej opisanymi wkladami
workowymi?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ,

Pytanie 12

Pakiet 3

Czy Zamawiajacy przewiduje zamawianie kanistréw o poj. 3000 ml, w zwigzku z tym, ze nie przewiduje
zakupu wkiadow o takiej pojemnosci?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Pakiet 1

Czy w Pakiecie nr 1 poz. nr 1, 2 i 3 Zamawiajgcy wymaga zaoferowania klipsow polimerowych
wyposazonych w przeciwstawne zabki dla podwyzszenia stabilnosci poprzecznej klipsa speiniajacych
wszystkie pozostate parametry? Klipsy polimerowe z przeciwstawnymi zgbkami charakteryzujg sig ponad
dwukrotnie wigkszg wytrzymatoscig na zsunigcie w pordwnaniu do klipsow polimerowych bez zgbkow.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 14

Pakiet 213

Wnosimy o potwierdzenie, ze w Pakiecie nr 2 Zamawiajgcy dopuszczajac ,system odsysania wydzieliny
inny niz SERRES” jednocze$nie podfrzymuje wymog zaoferowania wkiadoéw speiniajgcych minimalne
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ (warunki graniczne), w tym w szczegdlnosci:

v wkiady o pojemnosci 1000 ml i 2000 mi;

v" uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez koniecznosci weiskania wkiadow
w kanister;

v wymiana wkiadu bez odigczania drenu tgczacego wkiad z kanistrem lub zrédiem ssania,
wymagajgca jedynie odtaczenia drenu pacjents;

v wyposazone w uchwyt w postaci petli o szer. min. 5,5 cm do wygodnego demontazu,

v wyposazone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawke zabezpieczajgcg zrodio ssania
przed zalaniem,

v" brak innych kroécow na pokrywie poza kroccem pacienta z mozliwoscig jego zamkniecia
po napetieniu wkiadu,

v dwufunkcyjny obrotowy krociec o konstrukcji schodkowej (Srednica wewn. min. 7 mm) z
funkcjg ortopedyczng ($rednica wewn. dla funkcji ortopedycznej min. 12 mm);

vz pokrywa wyposazong w wewnetrzny kanat ssacy dia wspolpracy z kanistrami ze
zintegrowanym kréécem ssgeym;

v mozliwosé latwego taczenia szeregowego;

¥ mocny worek z poliolefiny bez zawartosci PCV?.

W przypadku dopuszczenia dodatkowych parametrow wnosimy o ich wyszczegéinienie

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Fytanie 15

Czy Zamawiajgcy wymaga aby wkiady zaoferowane w Pakiecie nr 2 byly kompatybilne z kanistrami
zaoferowanymi w Pakiecie nr 37.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ,



Pytanie 16
Wnosimy o potwierdzenie, ze w Pakiecie nr 3 Zamawiajacy dopuszczajac ,system odsysania wydzieliny
inny niz SERRES” jednoczesnie podtrzymuje wymog zaoferowania kanistrow spelniajgcych minimalne
wymagania okreslone przez Zamawiaigcego w SIWZ (warunki graniczne), w tym w szczegdlnosci:
v' kanistry o pojemnosci 1000 ml, 2000 ml i 3000 mi;
przezroczyste;
wyskalowane w ml;
wyposazone w zaczep do zamocowania na wozku;
wyposazone w zintegrowane wymienne konce do podigczenia ze zrodiem ssania;
nie wymagajgce odtgczenia drenu ssgeego od kanistra lub pokrywy przy jego wymianie,
odporne na mycie w temp. 95° C i sterylizacje w autoklawie?.

W przypadku dopuszczenia dodatkowych parametrow wnosimy o ich wyszczegdlnienie.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.
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Pyfanie 17

Dot. ZAPISOW UMOWY §10 PKT. 1

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z proshg o wydiuZzenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacii z
2 na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymieni¢ reklamowany asortyment musi najpierw zbada¢ zwrécony towar i pastepnie
podjgt decyzje o uznaniu reklamacii. Zatatwienie reklamacji wymaga speinienia okreslonych procedur, co
jest czasochionne, dlatego tez wiasciwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciggu 3 dni jest trudne
do wykonania. W razie pozostawienia zapisu watpliwa bedzie jego waznosé w swietle przepisow kodeksu
cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona swiadczenia niemozliwego.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajgcy modyfikuje wzor umowy w § 10 ust. 1 w nastepujgcy
sposob:” W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyinym, Wykonawca zobowigzany
bedzie do bezplatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad - w terminie 5 dni roboczych
od otrzymania pisemnej reklamacii Zamawiajacego.”

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo
zamdwiernt publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ Specyfikacii Istotnych
Warunkow Zamowienia w w/w zakresie.
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